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Warszawa, 16-10-2023
Wykonawcy bioracy udzial w postepowaniu nr:

ATZ_ES 1M19 2023 EL_10693 2023

Zamawiajgcy informuje, iz w postgpowaniu wplyneto pytanie na ktére Zamawiajgcy udziela
odpowiedzi ponizej.

Pytanie 1
Czy Zamawiajacy dopusci koncowki o dtugosci 53,4mm i $rednicy zewnetrznej kolnierza
7,45 mm i wewngtrznej 5,45mm?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na koncowki o dlugos$ci 53,4mm i Srednicy zewnetrznej
kolnierza 7,45 mm i wewnetrznej 5,45Smm.
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