
   

 

 

                

           Warszawa, dn. 12-04-2023 r. 
 

 

 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nr:  

 ATZ_JB_CSM_2023_EL_2557_2023 
 

 

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania na które Zamawiający udziela 

odpowiedzi. 

 

 

Pozycja 5 

Czy zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji dla dorosłych z drenem 2,1 m? 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Czy zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji dla dorosłych z nebulizatorem o poj. 6 ml? 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pozycja 6  

Czy zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji dla dzieci z drenem 2,1 m? 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Czy zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji dla dzieci z nebulizatorem o poj. 6 ml? 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pozycja 5-6 

Czy zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji jałowy?  

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pozycja 7  

Czy zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o następujących parametrach:  

• Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy  

• Przestrzeń martwa: 16ml 

• Waga: 9g 

• Objętość oddechowa: 200-1000ml 

• Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500 

• Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min 



               

• Złącza: 15F 

• Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką 

• Port tlenowy: tak 

• Opakowanie: papier/folia 

• Jałowy: tak 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Z opisu wynika, że mamy  do czynienia z pewnego rodzaju wymiennikiem,  ale trochę innym jak 

standardowy do tracheostomii, bardziej jak filtr oddechowy o bardzo małych parametrach. 

Odpowiednikiem do nas był by ten tutaj poniżej zaznaczony kolorem, posiada lepsze parametry 

wilgoci mniejsza przestrzeń martwą  i mniejsze opory.  

 

 
 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pozycja 8 

Rezerwuar tlenowy dla dorosłych 2700ml 

Wszystkie części (z wyjątkiem worka rezerwuarowego) są autoklawowalne do 134°C. 

Worek rezerwuarowy z PVC nadaje się do sterylizacji gazowej. 

 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Termin składania ofert: 20.04.2023 do godz. 12.00 
 

 

 

    

  

 


